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PBDEs
(24%)

2,2 4, - Tribromodiphenyl ether (17)

2,44 - Tribromodiphenyl ether (28)

2,2 4 4~ Tetrabromodiphenyl ether (47)

2,2'4,5 - Tetrabromodiphenyl ether (49)

2,3 4,4 - Tetrabromodiphenyl ether (66)

2,3 4" 6-Tetrabromodiphenyl ether (71)

3,3' 4,4~ Tetrabromodiphenyl ether (77)
2,2'3,4,4'-Pentabromodipheny! ether (85)

2,2' 44" 5-Pentabromodiphenyl ether (99)
2,2°4,4" 6-Pentabromodiphenyl ether (100)

2,3 4,4’ 6-Pentabromodiphenyl ether (119)
3,3,4,4’ 5-Pentabromodiphenyl ether (126)
2,23,4,4’ 5-Hexabromodiphenyl ether (138)
2,244’ 55 -Hexabromodiphenyl ether (153)
2,244 5,6’ -Hexabromodiphenyl ether (154)
2,3,3' 4,4’ 5-Hexabromodiphenyl ether (156)
2,2°3,4,4 5" 6-Heptabromodiphenyl ether (183)
2,2° 3,44 6,6’ -Heptabromodiphenyl ether (184)
2,3,3",4,4' 5’ 6-Heptabromodiphenyl ether (191)
2,2',33".4,4"' 6,6'-Octabromodiphenyl ether (197)
2,2',3,3",4,4" 5,6'-Octabromodipheny! ether (196)
2,2',33",44' 5,6,6' -Nonabromodiphenyl ether (207)
2,2',33"4,4' 55" 6-Heptabromodiphenyl ether (206)
Decabromodiphenyl ether (209)

() : IUPAC No.
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4-Bromo[“Cyzldiphenyl ether (3L)

4,4’ -Dibromol“Cyzldiphenyl ether (15L)

24,4’ Tribromo[ “Cyz]diphenyl ether (28L)

2,2' 4,4'-Tetrabromo[ “Cyo]diphenyl ether (47L)
2,2' 44’ 5-Pentabromol “Cz]diphenyl ether (99L)
2,2' 44’ 6-Pentabromol“Cy,ldipheny! ether (100L)
3,3’ 4,4' 5-Pentabromo[ °Cyz]diphenyl ether (126L)

34’ A5'-Tetrabromo[°Cys]diphenyl
ether (79L)

2,2’ 44' 55'-Hexabromo[°Cyz]diphenyl] ether (153L)
2,2' 44' 56'-Hexabromo[“Cs]dipheny! ether (154L)
2.2' 344" 5" 6-Heptabromo[ “Cyoldiphenyl ether (183L)
2,2/, 344’ 6,6'-Heptabromo[ “Cyzldipheny! ether (184L)
2,2',33'44' 6,6’ -Octabromol “Co]diphenyl ether (197L)

29/ 344' 5'-Hexabromo[ °Cy]diphen
yl ether (138L)

22'33" 44" 56,6'-Nonabromo[ *Cio]diphenyl ether (207L)
Decabromo[“*Ciz]diphenyl ether (209L)

22' 33 44' 55 6-Nonabromo[“Cpoldiph
enyl ether (206L)

() : IUPAC No.
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(Unit : ng/mL)

Standard Compounds CS1 CS2 CS3CS4 CSh
2,2 4,~Tribromodiphenyl ether (17) 1.0 50 20 100 400

2,44~ Tribromodiphenyl ether (28) 1.0 50 20 100 400

2,24 4 -Tetrabromodiphenyl ether (47) 1.0 50 20 100 400

2,2 4,5’ - Tetrabromodiphenyl ether (49) 1.0 50 20 100 400

2,3' 4,4 -Tetrabromodiphenyl ether (66) 1.0 5.0 20 100 400

2,3'4" 6-Tetrabromodiphenyl ether (71) 1.0 50 20 100 400

3,3' 4,4~ Tetrabromodiphenyl ether (77) 1.0 50 20 100 400

2,2 3,4,4 -Pentabromodipheny! ether (85) 1.0 50 20 100 400

2,2 44" 5-Pentabromodiphenyl ether (99) 1.0 50 20 100 400

2,2°4,4" 6-Pentabromodiphenyl ether (100) 1.0 50 20 100 400

2,3'4,4" 6-Pentabromodiphenyl ether (119) 1.0 50 20 100 400

I 3,344’ 5-Pentabromodiphenyl ether (126) 1.0 50 20 100 400
FEREETE 993 4 4’ 5-Hexabromodiphenyl ether (138) 20 10 40 200 800
2,24,4" 55" -Hexabromodiphenyl ether (153) 2.0 10 40 200 800

2,244’ 5,6’ -Hexabromodiphenyl ether (154) 2.0 10 40 200 800

2,3,3',4,4 5-Hexabromodiphenyl ether (156) 2.0 10 40 200 800

2,2'34.4 5" 6-Heptabromodiphenyl ether (183) 2.0 10 40 200 800

2,2' 344 6,6' -Heptabromodiphenyl ether (184) 20 10 40 200 800
23,344’ 5' 6-Heptabromodiphenyl ether (191) 2.0 10 40 200 800
2,2',33",44" 5" 6-Octabromodiphenyl ether (196) 2.0 10 40 200 800
2,2'3,3".44" 6,6'-Octabromodiphenyl ether (197) 2.0 10 40 200 800
2,2',33",44" 55’ 6-Nonabromodiphenyl ether (206)5.0 25 100 500 2000
2,2'.33".44’ 56,6'-Nonabrodiphenyl ether (207) 5.0 25 100 500 2000
Decabromodiphenyl ether (209) 50 25 100 500 2000
4-Bromo[*Cyoldiphenyl ether (3L) 100 100 100 100 100
44'-Dibromo[“Cysldiphenyl ether (15L) 100 100 100 100 100
2,4,4'~Tribromo[“C»]diphenyl ether (28L) 100 100 100 100 100

2,2" 4,4'~Tetrabromo[“Cy2]diphenyl ether (47L) 100 100 100 100 100

2,2' 44" 5-Pentabromol °Cyz]diphenyl ether (99L) 100 100 100 100 100

Axe 2244 6-Pentabromol“Cpldiphenyl ether (100L) 100 100 100 100 100
SO 3,3" 44" 5-Pentabromo[°Cys]diphenyl ether (126L) 100 100 100 100 100
AR 991 44' 55'~Hexabromol *Caldiphenyl ether (153L) 200 200 200 200 200
22" 44’ 56'-Hexabromo[ "Cp]diphenyl ether (154L) 200 200 200 200 200

22' 344" 5 6-Heptabromo[ “Cpldiphenyl ether (183L) 200 200 200 200 200

2,2' 3,3 44’ 6,6'~Octabromo[“Cpldiphenyl ether (197L) 200 200 200 200 200

22' 33 44" 56,6'-Nonabromo[“Cpaldiphenyl ether (07L) 500 500 500 500 500
Decabromo[*Cys]diphenyl ether (209L) 500 500 500 500 500

A A 34’ A5'~Tetrabromo[ *Cio]diphenyl ether (79L) 100 100 100 100 100
A7t 2,2’ 344 5 ~Hexabromo[“Cro)diphenyl ether (138L) 200 200 200 200 200
W EFE54 223344 55 6-Nonabromo “Coldiphenyl ether 06L) 500 500 500 500 500




2021 ES 10361.1a
® 4 BF AT 9% A 939 o2& AH ¢ QC FHAA
HE
EEPS el o] & O] ZH] Lower QC limit Upper QC limit
1 M/M+2 1.03 0.88 118
2 M/(M+2) 0.43 0.47 0.59
3 (M+2)/(M+4) 1.03 0.88 1.18
(M+2)/(M+4) 0.70 0.60 0.81
’ (M+4)/(M+6) 154 1.31 1.77
5 (M+4)/(M+6) 1.03 0.88 1.18
(M+2-2Br)/(M+4-2Br) 0.70 0.60 0.81
’ (M+4-2Br)/(M+6-2Br) 154 1.31 1.77
7 (M+4-2Br)/(M+6-2Br) 1.03 0.88 1.18
(M+4-2Br)/(M+6-2Br) 0.77 0.65 0.89
i (M+6-2Br)/(M+8-2Br) 1.36 1.16 1.56
9 (M+6-2Br)/(M+8-2Br) 1.03 0.88 1.18
10 (M+6-2Br)/(M+8-2Br) 0.82 0.70 0.94
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- AALE 913 GC/HRMS 717127 (<)

o GC
2 DB-5HT, capillary column
b (15 m x 0.25 mm LD x 0.10 pm, film thickness)
R A He (99.9999 %) at 1.0 mL/min
T B H| &Eshik2] (splitless)
FAHF = 280 C

100 C (6 min) — 40 C/min — 200 C (5 min) —
10 C/min — 320 C (10 min)

g5 HRMS
AAH 2 270 C
o] 29 & 270 C
o] 23} A 35 eV
o] 23} A 580 pA
7hE S 10 kV

A 254 o] & 3HED
A o] 23 =(SIM)

> 10 000 (10% Al=%)
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2021
£ 6 ZYEESHuLHZY &4 o] AHF
A3 o A5
Homologues ] )
Native 3C,, Labelled
247 9837 M 260.0239 M
Mono-BDE
249.9816 M+2 262.0219 M+2
) 327.8921 M 337.9344 M
Di-BDE
325.8941 M+2 339.9324 M+2
) 405.8027 M+2 417.8429 M+2
Tri-BDE
407.8006 M+4 419.8409 M+4
483.7132 M+2 495.7534 M+2
Tetra-BDE
4857111 M+4 4977514 M+4
563.6216 M+4 575.6619 M+4
Penta-BDE
565.6196 M+6 577.6598 M+6
481.6976 M+2-2Br 493.7379 M+2-2Br
Hexa-BDE
483.6957 M+4-2Br 495.7390 M+4-2Br
561.6060 M+4-2Br 573.6462 M+4-2Br
Hepta-BDE
563.6040 M+6-2Br 575.6442 M+6-2Br
641.5145 M+6-2Br 651.5568 M+4-2Br
Octa-BDE
643.5125 M+8-2Br 653.5547 M+6-2Br
719.4250 M+6-2Br 731.4652 M+6-2Br
Nona-BDE
721.4230 M+8-2Br 733.4632 M+8-2Br
797.3355 M+6-2Br 809.3758 M+6-2Br
Deca-BDE
799.3335 M+8-2Br 811.3737 M+8-2Br

_27_
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	ES 10361.1a 하천수, 호소수 시료 중 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs) 시험기준-GCHRMS
	개요
	1.0 개요
	1.1 목적
	1.2 적용범위
	1.2.1 하천수/호소수  중 폴리브롬화디페닐에테르 (PBDEs, polybrominated diphenyl ether : tribromodiphenyl ether (2 종), tetrabromodiphenyl ether (5 종) & pentabromodiphenyl ether (5 종), hexabromo diphenyl ether (4 종) & heptabromodiphenyl ether (3 종), octabromodiphenyl ether (2 종), nonabromodiphenyl ether(2 종), decabromodiphenyl ether (1 종))을 기체크로마토그래프/고분해능 질량분석기 (GC/HRMS, gas chromatograph/high resolution mass spectrometer)로 분석하는 방법에 적용한다.
	1.2.2 폴리브롬화디페닐에테르 (PBDEs, polybrominated diphenyl ether : tribromodiphenyl ether (2 종), tetrabromodiphenyl ether (5 종) & pentabromodiphenyl ether (5 종), hexabromodiphenyl ether (4 종) & heptabromodiphenyl ether (3 종), octabromodiphenyl ether (2 종), nonabromodiphenyl ether(2 종), decabromodiphenyl ether (1 종)) 24 종의 회수율은 25 % ～ 150 % 범위를 만족하여야 한다. 방법검출한계 (MDL, method detection limit)는 tribromodiphenyl ether, tetrabromodiphenyl ether, pentabromodiphenyl ether, hexabromodiphenyl ether, heptabromodiphenyl ether 는 각각 40 pg/L, octabromodiphenyl ether, nonabromodiphenyl ether, decabromodiphenyl ether 는 각각 500 pg/L를 만족하여야 한다.
	1.2.2 폴리브롬화디페닐에테르 (PBDEs, polybrominated diphenyl ether : tribromodiphenyl ether (2 종), tetrabromodiphenyl ether (5 종) & pentabromodiphenyl ether (5 종), hexabromodiphenyl ether (4 종) & heptabromodiphenyl ether (3 종), octabromodiphenyl ether (2 종), nonabromodiphenyl ether(2 종), decabromodiphenyl ether (1 종)) 24 종의 회수율은 25 % ～ 150 % 범위를 만족하여야 한다. 방법검출한계 (MDL, method detection limit)는 tribromodiphenyl ether, tetrabromodiphenyl ether, pentabromodiphenyl ether, hexabromodiphenyl ether, heptabromodiphenyl ether 는 각각 40 pg/L, octabromodiphenyl ether, nonabromodiphenyl ether, decabromodiphenyl ether 는 각각 500 pg/L를 만족하여야 한다.

	1.3 간섭물질
	1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 질을 저하시킬 수 있다.
	1.3.2 잘못 세척된 유리 기구류는 분석과정 중 시료를 오염시킬 수 있으며 유리표면에 분석물질이 흡착될 경우 손실의 우려가 있으므로 유리 기구류는 적절한 세척이 매우 중요하다. 유리 기구류는 마지막 사용 용매로 한번 헹구어 준 후 바로 세제로 씻는다. 세제용액에 유리 기구를 넣고 30 분간 초음파 세척한다. 세제로 세척한 후, 뜨거운 물, 수돗물, 정제수 순으로 헹군다. 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로는 잘 제거되지 않기 때문에 다시 아세톤, 노말-헥세인, 다이클로로메테인의 용매 순으로 각각 3 회 헹군 후 105 oC 오븐에서 1 시간 이상 건조하여 사용한다. 
	1.3.3 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고, 일반적으로 잔류농약분석급 이상의 시약이나 용매를 사용한다. 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 불순물들의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.
	1.3.4 실험실에서는 실험실 정제수 바탕시료 (laboratory reagent blank)의 측정을 통해 정제수, 시약 또는 용매 등의 오염 영향 유무와 수준을 평가해야 한다.
	1.3.5 분석에 사용되는 모든 물질은 오염원으로 인한 간섭이 없음을 시료 분석 이전과 시료군마다 (최대 20 개) 확인하여야 한다.
	1.3.6 방법바탕시료 (method blank sample)는 실제시료의 매질과 가능하면 같아야 하고, 검출하고자 하는 물질의 농도는 방법검출한계 값 이하로 검출되어야 한다.
	1.3.7 고농도의 시료 측정 후, 바로 다음 시료 측정 시 고농도의 시료에 의한 오염 영향 (carryover)으로 잘못된 결과를 얻을 수 있다. 따라서 고농도의 시료 측정 후, 마지막에 사용된 유기용매를 2 번 ∼ 3 번 측정한 후 다음 시료를 분석한다. 
	1.3.7 고농도의 시료 측정 후, 바로 다음 시료 측정 시 고농도의 시료에 의한 오염 영향 (carryover)으로 잘못된 결과를 얻을 수 있다. 따라서 고농도의 시료 측정 후, 마지막에 사용된 유기용매를 2 번 ∼ 3 번 측정한 후 다음 시료를 분석한다. 


	2.0 용어정의
	2.1 표준원액 (stock standard solution) 및 혼합표준원액
	2.2 표준용액 (primary dilution standard solution) 및 혼합표준용액
	2.3 내부표준용액 (internal standard solution) 및 혼합내부표준용액
	2.4 동위원소 치환 내부표준물질
	2.4.1 시료채취용 내부표준물질
	2.4.2 정제용 내부표준물질
	2.4.3 실린지 첨가용 내부표준물질


	3.0 분석기기 및 기구
	3.1 추출장치
	3.1.1 액체-액체 추출장치 

	3.2 농축장치
	3.2.1 회전증발 농축기
	3.2.2 질소 농축기

	3.3 정제용 컬럼
	3.3.1 실리카겔 컬럼
	3.3.1.1 활성 실리카겔 컬럼 
	3.3.1.2 산성 실리카겔 (44 % H2SO4) 컬럼
	3.3.1.3 염기성 실리카겔 (2 % KOH) 컬럼
	3.3.1.4 질산은 실리카겔 (10 % AgNO3) 컬럼

	3.3.2 알루미나 컬럼
	3.3.2.1 산성 알루미나 컬럼
	3.3.2.2 염기성/중성 알루미나 컬럼 


	3.4 분석용 저울 
	3.5 미량주사기
	3.6 분별깔때기
	3.7 기체크로마토그래프/고분해능 질량분석기
	3.7.1 기체크로마토그래프
	3.7.2 모세관 컬럼 
	3.7.3 고분해능 질량분석기


	4.0 시약 및 표준용액
	4.1 시약
	4.1.1 정제수 : 노말-헥세인으로 세정한 정제수를 사용한다.
	4.1.2 아세톤 (acetone, C3H6O, 분자량 : 58.08) : 잔류농약 분석급 이상을 사용한다.
	4.1.3 톨루엔 (toluene, C7H8, 분자량 : 92.14) : 잔류농약 분석급 이상을 사용한다.
	4.1.4 노말-헥세인 (n-hexane, C6H14, 분자량 : 86.17) : 잔류농약 분석급 이상을 사용한다.
	4.1.5 다이클로로메테인 (dichloromethane, CH2Cl2 분자량 : 84.9) : 잔류농약 분석급 이상을 사용한다. 
	4.1.6 황산 (sulfuric acid, H2SO4, 분자량 : 98.1) : 유해중금속 분석급 이상을 사용한다.
	4.1.7 질산은 (silver nitrate, AgNO3, 분자량 : 169.8) : 특급 이상을 사용한다.
	4.1.8 수산화포타슘 (potassium hydroxide, KOH, 분자량 : 56.1) : 특급 이상을 사용한다.
	4.1.9 무수황산소듐 (sodium sulfate anhydrous, Na2SO4, 분자량 : 142.04) :  유해중금속 분석급 이상을 사용한다.
	4.1.10 노난 (nonane, C9H20, 분자량 : 128.3) : 잔류농약 분석급 이상의 노말-노난 또는 노난을 사용한다.
	4.1.11 염화소듐 (sodium chloride, NaCl, 분자량 : 58.44): 특급 이상을 사용한다.

	4.2 표준용액
	4.2.1 질량검정용 표준물질 
	4.2.2 표준용액 및 혼합표준용액
	4.2.3 내부표준용액 및 혼합내부표준용액
	4.2.4 검정곡선 표준용액


	5.0 시료채취 및 관리
	6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)
	6.1 방법검출한계 및 정량한계 확인
	6.2 방법바탕시료의 측정
	6.3 정확도 및 정밀도 확인
	6.3.1 정확도 및 정밀도는 ES 10001.a 정도보증/정도관리에 따라 측정한다. 정확도는 인증표준물질을 4 회 이상 분석하거나 또는 바탕시료에 표준물질을 첨가한 4 개 이상의 첨가시료를 분석하여 첨가된 양에 대한 측정값들의 평균 % 회수율로부터 도출하며, 정밀도는 그 측정 평균값과 표준편차로부터 계산된 상대표준편차로부터 산출한다. 

	6.4 검정곡선의 작성 및 검증
	6.5 기체크로마토그래프/고분해능 질량분석기 정도관리
	6.5.1 기체크로마토그래프/고분해능 질량분석기의 분해능은 10 % 계곡에서 10 000 이상을 유지해야 한다.
	6.5.2 선택이온에 대한 크로마토그램의 피크와 체류시간이 같은 2 개 선택이온의 피크 면적비를 염소 원자수에 의한 동위원소 치환체 피크의 자연 존재비 (isotope ratio)와 비교하여 ± 20 % 이내에 있으면 정량하고, ± 20 %를 넘으면 선택이온과 동일한 시간대의 피크면적이 방법검출한계의 3 배 이상인 경우에만 재정제하여 정량하며, 다시 ± 20 %를 넘는 경우에는 정량하지 아니한다.
	6.5.2 선택이온에 대한 크로마토그램의 피크와 체류시간이 같은 2 개 선택이온의 피크 면적비를 염소 원자수에 의한 동위원소 치환체 피크의 자연 존재비 (isotope ratio)와 비교하여 ± 20 % 이내에 있으면 정량하고, ± 20 %를 넘으면 선택이온과 동일한 시간대의 피크면적이 방법검출한계의 3 배 이상인 경우에만 재정제하여 정량하며, 다시 ± 20 %를 넘는 경우에는 정량하지 아니한다.
	6.5.3 각 그룹별 이온의 잠금질량 (lock mass)이 초기 값에서 ± 20 % 이상 불안정성이 나타나면, 시료를 재정제하는 등의 간섭물질 영향을 제거하는 절차를 수행하고 재분석한다.
	6.5.4 기체크로마토그래프의 주입구는 항상 청결하게 유지되어야 하며 기체가 새는 것을 방지해야 한다. 따라서 격막은 너무 느슨하게 조여 줘서는 안 되며, 반대로 너무 강하게 조이면 주사기를 주입시키기 어렵다. 격막의 교체 시기는 컬럼 교체시나 라이너 교체 시 항상 같이 갈아 주는 것이 바람직하다. 라이너의 경우 시료분석이 20 개 ∼ 30 개 정도 (1 batch) 분석 후에는 교체하는 것이 바람직하다. 이때 교체 후에는 노말-메틸-노말-(트리메틸시릴)트리플루오로아세트아미드 (N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide) 등으로 10 μL ∼ 15 μL 정도 주입하여 라이너의 유리내벽을 비활성화 시켜 주거나 비활성 처리된 라이너를 사용한다. 
	6.5.5 표준물질들의 분해, 주입구 오염, 컬럼과 크로마토그래프 시스템의 활성 저하 등이 기기의 감도를 변화시킬 수 있다. 격막 (septum), 트랩, 주사기, 필라멘트 등을 교환했을 경우, 반드시 검정곡선을 재작성할 필요는 없지만 컬럼의 교환이나 길이의 변화, 질량분석기 이온원의 세척, 전자증배관 검출기 (electron multiplier detector)의 교환, 주입구 교환을 했을 경우, 기기의 감도에 영향을 줄 수 있으므로 반드시 검정곡선을 재작성해야 한다.

	6.6 실험실 내부정도관리

	7.0 분석절차
	7.1 추출
	7.1.1 2 L 분별깔때기에 물 시료 2 L ∼ 10 L (2 L의 경우, 1,000 mL × 2 개)[주 1]를 넣고 염석효과를 주기 위해 염화소듐 30 g 및 정제용 내부표준물질[주 2] 일정량을 첨가하고 충분히 녹인 다음 시료 당 다이클로로메테인 100 mL, 50 mL, 50 mL[주 3]를 각각 넣어 10 분간 진탕하여 추출한다. 이때 내부표준물질의 조제 첨가조작은 실험자의 안전을 위하여 글러브박스 (glove box) 안에서 하는 것을 원칙으로 한다.
	7.1.2  추출조작을 3회 반복하고, 시료로부터 추출된 다이클로로메테인 층을 합하여 무수황산소듐으로 탈수하고 회전증발 농축기를 이용하여 1 mL 정도로 농축한다.
	7.1.3 추출된 시료는 노말-헥세인 2 mL로 용매를 전환하여 5 mL ∼ 15 mL 시험관에 옮기고, 질소 농축기로 약 1 mL가 되게 농축한다.

	7.2 정제
	7.2.1 실리카겔 정제
	7.2.1.1 용매로 세정한 안지름 15 mm, 길이 300 mm의 정제용 컬럼에 하단에서부터 활성실리카겔 2 g, 2 % 수산화포타슘 실리카겔 1 g,  활성실리카겔 3 g, 44 % 산성 실리카겔 5 g,  활성실리카겔 3 g, 10 % 질산은 실리카겔 1 g, 무수황산소듐 1 g을 순차적으로 충전한다. 이때 충전 부분이 다소 변색된 경우는 사용하지 않는다.  
	7.2.1.2 농축된 시료를 컬럼 기벽에 묻지 않고, 상단의 무수황산소듐이 흩어지지 않도록 조심스럽게 주입 한 후, 다이클로로메테인 : 노말-헥세인 (2 : 8), 150 mL[주 4]로 매초 1 방울 속도로 용출시킨다. 이 때 충전 부분이 많이 착색되었을 경우는 다시 정제한다.
	7.2.1.2 농축된 시료를 컬럼 기벽에 묻지 않고, 상단의 무수황산소듐이 흩어지지 않도록 조심스럽게 주입 한 후, 다이클로로메테인 : 노말-헥세인 (2 : 8), 150 mL[주 4]로 매초 1 방울 속도로 용출시킨다. 이 때 충전 부분이 많이 착색되었을 경우는 다시 정제한다.
	7.2.1.3 용출액을 농축기로 약 5 mL로 농축한 다음 질소가스를 불어넣어 약 1 mL로 농축하여 알루미나 정제용 시료로 한다.

	7.2.2 알루미나 정제
	7.2.2.1 용매로 세정한 안지름 15 mm 길이 300 mm의 정제용 컬럼에 무수황산소듐 2 g, 활성알루미나를 6 g, 무수황산소듐 2 g을 순차적으로 충전한다. 이때 충전 부분이 다소 변색된 경우는 사용하지 않는다.
	7.2.2.2 농축된 시료를 컬럼 기벽에 묻지 않고, 상단의 무수황산소듐이 흩어지지 않도록 조심스럽게 주입한 후, 노말-헥세인 30 mL[주 3]로 용출시킨 후 (1 분획), 다이클로로메테인 : 노말-헥세인 (1 : 1) 80 mL[주 3]로 다시 용출시킨다. (2 분획) 
	7.2.2.3 1 분획 용출액은 버리고 2 분획 용출액은 약 1 mL로 농축한 다음 질소가스를 불어넣어 약 100 uL로 농축한 후, 노말-헥세인[주 5] 0.5 mL을 넣어 용매를 전환한다. 

	7.2.3 실린지 첨가용 내부표준물질의 첨가

	7.3 기기분석
	7.3.1 기체크로마토그래프 분석조건
	7.3.2 고분해능 질량분석기 분석조건
	7.3.2.1 질량설정
	7.3.2.2 질량검정

	7.3.3 검정곡선 작성
	7.3.3.1 동위원소희석법을 이용한 검정곡선의 작성을 위해 시료와 동일한 양의 정제용 내부표준물질(또는 시료채취용 내부표준물질)과 실린지 첨가용 내부표준물질이 첨가된 검정곡선 작성용 표준용액을 조제한다. 내부표준물질의 농도는 분석 대상 성분의 피크 면적 (또는 피크 높이)과 비슷한 수준이 되도록 한다. 
	7.3.3.2 5 단계 이상의 검정곡선 표준용액 (CS1 ～ CS5)을 분석하여 각 선택이온에 대한 크로마토그램을 작성하여 각 표준물질 (native)의 면적과 이에 대응하는 동위원소 치환 내부표준물질의 피크 면적으로부터 상대감응계수 (RRF)를 구한다. 식 (1)에 의해 상대감응계수 (RRF)를 얻을 수 있다. 
	7.3.3.3 상대감응계수 (RRF)값을 구한 다음, 식 (2)와 같이 평균 상대감응계수 (RRFavg.)를 구하고, 이로부터 표준편차 및 상대표준편차 (RSD)를 계산한다.
	7.3.3.4 CS1 ～ CS5의 농도별 상대감응계수 값에 대한 상대표준편차 (RSD)가 ± 15 % 이내인 경우는 평균 상대감응계수를 사용하여 시료를 정량하고, ± 15 %를 초과하면 모든 검정곡선 표준용액을 다시 측정하여 새로운 평균 상대감응계수를 구하여야 한다. 
	7.3.3.5 분석 종료 후, 검정곡선의 중간농도 (CS3)에 해당하는 표준용액을 비교 측정하여 당초 중간농도 검정곡선 상대감응계수의 상대표준편차가 ± 20 %를 벗어나면 재시험한다.


	7.4 시료분석
	7.4.1 7.3.1 항과 7.3.2 항의 방법에 따라 분석기기의 조건을 설정한다. 
	7.4.2 바탕시료에 정제용 내부표준물질을 첨가하여 7.1 항과 7.2 항에 따라 수행한 추출 및 정제 효율성 실험을 통해 얻어진 각 시료 매질별 최적 전처리 조건에 따라 실제시료를 처리한다. 이때 각 시료에 실린지 첨가용 내부표준물질을 일정 농도로 첨가하여 바탕시료와 동일한 실험과정을 통해 처리된 시료를 기체크로마토그래프에 주입한다.

	7.5 시료분석결과
	7.5.1 정성분석 
	7.5.1.1 정성분석을 위해 질량수 및 질량형태를 구분하고, 각 분석물질별로 선택한 두 개의 m/z 이온이 정해진 머무름 시간에서 나타나야 한다.
	7.5.1.2 시료 추출물에서 각 분석물질들을 검출하기 위하여 기체크로마토그래프의 피크에 대한 신호 대 잡음 비 (S/N)는 2.5 보다 커야 한다.

	7.5.2 정량분석 
	7.5.3 내부표준물질의 회수율
	7.5.3.1 회수율은 다음과 같이 도출한다.



	8.0 결과보고 
	8.1 분석결과 보고
	8.1.1 시료채취 관련자료 
	8.1.2 분석방법 자료
	8.1.3 분석결과 자료
	8.1.3.1 검정곡선 작성, 질량검정, 표준물질 및 방법바탕시료의 크로마토그램을 분석시료의 크로마토그램과 함께 보고한다. 
	8.1.3.2 방법검출한계, 정량한계 및 산출근거를 보고한다.
	8.1.3.3 분석결과 농도 및 내부표준물질의 회수율을 보고한다.


	8.2 결과보고 양식
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